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Federación Internacional de Lechería
(www.fil - idf.org)

Â Representael sector lácteo de todo el mundo

Â Provee una fuente global de experticia científica

Â Desarrolla y promueve la calidad de la leche y los 
productos lácteos

Â Define específicasnormas analíticas

Â Mejora valores nutricionales y beneficios para la salud
para los consumidores



Comité Internacional de Control Lechero
(Animal Recording) (www.icar.org)

Â Promueve el registro y evaluación de la performance de 
la ganaderia

Â Define reglas y guías específicas: 

ïidentificación de animales, 

ïregistración de sus padres y ancestros, 

ïRegistro de su performance y evaluación,

ïPublicaciónde los resultados



Desafío en el sector lechero

Â Ensayomundialmente usado : > 500 000 000 test/año

Â Indicador del status de salud del animal (gerenciamiento
del productor

Â Criterio para las regulaciones de higiene (ej. EU 
853/2004) y pago de leche por calidad

Â Programasde mejoramiento genético

La construcción de un sistema de referencia para 
RCS más confiable  

a El mejor camino a seguir!!



En el mercado global lechero , los  
operadores necesitan estándares para
el control de calidad de la leche

Â El mercado internacional requiere
análisis y resultados de control de 
calidad

Â Los resultados necesitan ser
comparables entre laboratorios y entre 
países

aCómo lograr un punto de referencia 
internacional?

En cualquier lugar , con métodos de rutina o de referencia
Y en todo momento ! 



Herramientas tradicionales para 
asegurar equivalencia : normas y 
materiales de referencia

Â Normas Nacionaleso Internacionales para 
métodos analíticos

Â Métodos de Referencia Internacionales

Â Materiales de Referenciapara calibración



Calibración Tradicional

Materiales de
Referencia

Métodos de 
Rutina

Lab 1

CalibraciónValor de Reference

Â Sistemasa nivel de pais y materiales de 
referencia con equivalenciasnacionales
y trasnacionales

Lab 2

Lab 3

a Podemos lograr una mejor y más amplia

comparabilidad gracias a un Sistema International 
de Referencia !

Método de 
Referencia



Debilidades del enfoque
tradicional

Materiales de
Referencia 

Métodos de 
Rutina

Lab

CalibraciónValor de Referencia

Incertidumbre Inestabilidad y 
heterogeneidad

No garantiza
obtenere una

referencia
fiable !

Métodos
alternativos

ofrecen mejor
precisión

Método
de 

referencia 
method



Recuento de Células Somáticas :
un típico problema

Método de Referencia
ISO 13366 -1|IDF 148 -1

Método antiguo

Analito no claramente

definido

Consumo de tiempo, tedioso

Baja precisión

Conteo  directo al microscopio

SomacountÊ Somascope TM

FossomaticÊ

Nucleocounter TM DCC CounterÊ

Métodos de Rutina
ISO 13366 -2|IDF 148 -2

No hay materiales  de referencia 
únicos  

Método Fluoro -opto -electrónico

Alto rendimiento /Rápida 
disponibilidad de datos, uso 
amigable

Alta precisión



Precisión :
ISO 13366 -1 versus ISO 13366 -2
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Enfoque del Sistema de 
Referencia

Método de 
Rutina 

Método
de Referencia

Materiales de 
Referencia
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