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Materiales de referencia.

Rol de los materiales de referencia en los
sistemas de medicion. Determinacion del valor
asignado. Homogeneidad,
Estabilidad. Trazabilidad de los materiales de
referencia.
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INTI Industrial

Las mediciones analiticas
son utilizadas y comparadas mundialmente
en ambitos:

A egales
fComerciales
fSalud
Mediio Ambiente

como fuente de importantes decisiones

www.inti.gob.ar | 0 800 444 4004
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INTI Industrial

Por lo que se requiere
gue sean exactas, comparables
y oportunas
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INTI Industrial

Laboratorio de analisis

!

produccion de datos de alta calidad

!

medidas analiticas exactas, confiables

adecuadas para el pronostico propuesto.

www.inti.gob.ar | 0 800 444 4004



logro, mantenimiento y mejora de

CREDIBILIDAD, PRECISION Y OPORTUNIDAD

se requiere.

un sistema de calidad planificado y
documentado.

www.inti.gob.ar | 0 800 444 4004
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Implantar un
SISTEMA DE CALIDAD EN EL LABORATORIO
de aseguramiento de la calidad
para la

adquisicidn, consistencia y confiabilidad
de los datos producidos en el mismo.

www.inti.gob.ar | 0 800 444 4004



EL ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD EN LOS ANALISIS
REQUIERE EL ASEGURAMIENTO
DE LA TRAZABILIDAD Y
COMPARABILIDAD DE LA
MEDICION

www.inti.gob.ar | 0 800 444 4004
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y
CONFIABILIDAD DE NUESTROS
RESULTADOS ANALITICOS

VV Uso de Materiales de referencia certificados

R

\/ Participacion en Ensayos de Aptitud

\/Validaciéon de métodos

_—v
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Propiedad del resultado de una medicion o de un patrén,
tal que esta pueda ser relacionada a referencias
determinadas, generalmente patrones nacionales o
internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida
de comparaciones teniendo todas incertidumbres
determinadas.
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El sistemavattmeonizade propyesiopor laemetrologia
implica la refetenciavadosnmismaos:patienes de
medicion:

TRAZABICIDAD
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Trazabilidad

Incertidumbre

BIPM ¥ | INTI PATRON NACIONAL
s . L
ILDmparac:u}nes PATRON DE TRANSFERENCIA
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PATRON DE REFERENCIA

LABORATORIO * ‘
sEL b B PATRON DE TRABAJO

FATROMN DE REFERENCIA

PATRON DE TRABAJO
MSTRUMENTO DE MEDICION *
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Comparabilidad internacional de

mediciones
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Sin trazabilidad en nuestras

mediciones y calibraciones estamos

clegos...
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O probabl emente desyv
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MATERIALES
DE

REFERENCIA

£0s
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La calibracion y/o control
de calidad para el aseguramiento de la
calidad de los resultados de nuestros ensayos,

se |leva a cabo con
Materiales de Referencia

ASimilares a las muestras habituales (la misma matriz)

ARangos de concentracion habituales

www.inti.gob.ar | 0 800 444 4004
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Los materiales de referencia certificados
proporcionan la trazabilidad esencial en las
mediciones y son utilizados, por ejemplo, para:

demostrar la exactitud de los resultados
calibrar equipos

controlar la calidad del laboratorio
validar meétodos y

permitir la comparacion de metodos.

www.inti.gob.ar | 0 800 444 4004
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Material de referencia acompanado por un
certificado, que posee los valores de una o
mas propiedades certificadas por un
procedimiento que establece su
trazabilidad a una realizacion exacta de la
unidad en la cual se expresan los valores de
dichas propiedades, y en el cual cada valor
certificado esta acompanando de su
Incertidumbre, con un nivel de confianza
establecido. (Guia ISO 30:1992)
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Material de referencia (MR) deTenoogi

Industrial

Material o sustancia que posee los valores de
una 0 mas propiedades suficientemente
homogéneos y bien conocidos, que permiten
su empleo para la calibracion de aparatos, la
evaluacion de un método de medicion o la
atribucion de valores a otros materiales. (Guia
1ISO 30:1992)

www.inti.gob.ar | 0 800 444 4004



Instituto

LOS MR CERTIFICADOS DEBEN SER PRODUCIDOS BAJO @ Nacional

de Tecnologia

UN SISTEMA DE LA CALIDAD SEGUN: INTI Industrial

* |SO Guide 34:2009: General Requirements for the
Competence of Reference Material Producers

* ILAC-G12:2000: Guidelines for the Requirements
for the Competence of Reference Material Producers

www.inti.gob.ar | 0 800 444 4004



TRAZABILIDAD EN MEDICIONES
ANALITICAS LACTEAS

www.inti.gob.ar | 0 800 444 4004
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ANALITICAS LACTEAS
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Propiedad del resultado de una medicion o de un patrén,
tal que ésta pueda ser relacionada a referencias
determinadas, generalmente patrones nacionales o
internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida
de comparaciones teniendo todas incertidumbres
determinadas.
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Como puede ser comparable

y trazable una medicion

de MATERIA GRASA que hago en mi
laboratorio de mi empresa con una
medicion hecha por ejemplo, en Alemania,
Israel, Estados Unidos o en Argentina?
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VIATERIALES DE REFERENCIA CERTIFICADOS
EN MATRICES LACTEAS
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